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経皮的 大動 脈弁 留 置術 は 手術 不可 能 または ハイ リス ク である 重症 大動 脈 弁狭窄
症の治 療法 とし て 20 0 2 年フラ ンス で 初めて 施行 され た カテー テル 治療 で ある 。
外科的 治療 が高 リ スクの 大動 脈弁 狭 窄症患 者に おけ る 無作為 化比 較試 験 におい て 、
経カテ ーテ ル大 動 脈弁置 換術 は、 外 科的弁 置換 術と 同 等の死 亡率 を示 し 、 欧米 で
のレジ スト リ ー 研 究で良 好な 治療 成 績が示 され てい る 。 既に 世界 中で 1 0 万例以
上の患 者に 施行 さ れてお り、 急速 に その適 応は 拡大 し ている 。 日 本で は 現在、 自
己 拡 張 型 と バ ル ー ン 拡 張 型 の 二 種 類 の 経 皮 的 大 動 脈 弁 が 使 用 で き る 。 術 前 の CT
で計測 した 患者 弁 輪面積 に対 する 弁 面積の 比率 であ る 弁輪面 積拡 張率 を 1 00× (弁
面積 /患者 弁輪 面積  － 1 )で表す と、 バ ルーン 拡張 型弁 で ある S a p ie n  X T を 使用し
た場合 、2 0%以上 の 過拡張 率で は弁 輪 破裂が 生じ やす く、10 %以下で は弁 輪と ステ
ントの 非圧 着部 位 からの 弁周 囲逆 流 を起こ しや すい と いう報 告が ある 。 弁輪破 裂
症例で の 3 0 日の死 亡率は 2 6 %であり 、弁周 囲逆 流 が 超 音波エ コー によ る 評価で
顕著な 場合 に は 1 2 0 日で約 半数 が死 亡 すると いう 報告 も ある。 しか し 現 在 市販さ
れてい る弁 サイ ズ のライ ンナ ップ に は限り があ るた め 、いか に患 者の 解 剖特性 に
合わせ て適 正 に 使 用する かが 重要 と なる。 本研 究は 5 章で構 成さ れ、 日 本にお け
る経皮 的大 動脈 弁 留置術 認可 後の 適 正使用 につ いて 研 究を行 った 。  
第 1 章で は、 日本 への導 入に 際し て の特有 の問 題点 に つい て 背景 をま と め、本
研究の 仮説 につ い て述べ た 。 第一 に 日本の 患者 は、 欧 米と比 べて 体格 が 小さ い 。
弁輪面 積 は Yo o n らの報 告で は ア ジ ア人で は 4 0 6 . 3±6 9 . 8 mm 2 と 欧米 人で の 4 3 0 . 0
±7 6 . 8 mm2 ( p =0 . 0 07 )と比較 して 顕著 に 小さく 、ま た、 Wa t an a b e らの報 告で も 日本
人 3 7 6 mm 2 に 対し てフラ ンス 人 は 4 7 3 mm 2 と、 明ら かに 日本人 患者 は狭 小 弁輪で
あった 。し たが っ て、 経 皮的 大動 脈 弁留置 術 導 入に 際 しては 、ま ず日 本 人患者 で
は大動 脈弁 複合 体 が 欧米 人患 者よ り 小さく 、相 対的 に 患者の 弁輪 に対 し て 大き な
弁を入 れざ るを 得 ない場 合 が 欧米 と 比較し て多 く発 生 し、 合 併症 発生 率 が上が る
ので はな いか と考 えら れた 。日 本で の臨 床現 場で は、 S ap ie n  XT を拡 張す るバ ル
ーンの 造影 剤の 容 量を 数 c c 少な く充 填して 弁を 拡張 し、弁周囲 逆流 が生 じ た場合
は 後 拡 張 を 行 い 弁 輪 破 裂 の 合 併 症 を 低 減 す る こ と を 意 図 し 、「 低 充 満 拡 張 と 必 要
時の後 拡張 」とい う 留置法 が多 数使 用 され て いた 。初期 の OCE AN TAV I レ ジスト
リーで は 5 9％に 低 充満拡 張が 使用 さ れてい た 。第 二は 施 設認可 に際 して の 問題で
あ る 。 ド イ ツ と 比 較 す る と 日 本 は 一 施 設 あ た り の 外 科 手 術 に お い て ド イ ツ の 約
1 / 10 であ ると 報告 されて いる 。こ の ため日 本で は、導 入に際 して は 初 期 の有害 事
象が増 加す るの で はない かと 懸念 さ れた。 これ らの 課 題を踏 まえ 本研 究 の意義 に
ついて 述べ た。  
第 2 章で は、 国内 及び海 外各 国の 専 門家コ ンセ ンサ ス レポー ト、 立場 声 明 を調
査し、 施設 及び 術 者 基準 、さ らに は プロク タリ ング （ 指導医 ） 制 度の 違 いにつ い
て分析 した 。“ t r a ns ca th e t e r  ao r t i c  va l ve”及び  " e x pe r t  c o ns en s us  s t a t e me n t "または  




果、 M E DL INE : 1 4 件 ,  E M BAS E: 3 6 件 ,  Web  o f  Sc i e n ce :  44 件 , S COP US :2 9 件が 該当し
た。そ のう ち、 施 設及び 施設 基準 、 さらに はプ ロク タ リン グ （指 導医 ） 制度に つ
いて具 体的 な数 値 基準が 述べ られ て いなか っ た 7 6 論 文 、英語 以外 の表 記 の 5 論
文、他 誌へ の同 じ 声明が 重複 して い る 1 9 論文、他 分野 の 5 論文を 除外 し た合計 5
論文（ 米国、豪州 、カナダ 、ポ ーラ ン ド、ポ ルト ガル）と 、平成 2 5 年 5 月に 発行
さ れ た 厚 生 労 働 省 医 薬 食 品 局 審 査 管 理 課 /医 療 機 器 審 査 管 理 室 に よ る 審 議 結 果 報
告書を 横断 的に 比 較した 。 施 設基 準 におい て、 カテ ー テル治 療、 外科 的 大動脈 弁
置換術 の認 可基 準 に関し ては 、そ れ ぞれポ ーラ ンドの 7 00 例、 1 5 0 例に対 して、
日本で は 1 0 0 例、 2 0 例、と 約 1 /7 の症 例数で 認可 され て いた 。カ テー テル 治療医
に対し ては 、 米 国 や豪州 のよ うに 左 心系 構 造疾 患の 経 験が術 者認 可に 求 められ て
おらず 、経 験症 例 数に限 れば 少な い 症例数 が設 け ら れ ていた 。一 方日 本 では、 外
科と内 科の いず れ も専門 医数 がそ れ ぞれ 3 人 以上 いる ことが 施設 認定 に は必要 で
あった 。ま た、 ハ イブリ ッド カテ ー テル室 の設 備が 各 施設に は義 務つ け られて い
た。また 、日 本で は 、医 師の 経験 不足 を補う ため に 、患 者背景 、C T やエコ ー等の
画像を イン ター ネ ット登 録し 、心 臓 外科 医 、心 不全 の 専門医 、カ テー テ ル治療 医
からな る外 部の 第 三 者機 関の 満場 一 致で経 皮的 大動 脈 弁植え 込み 術 の 適 応を決 定
するス クリ ーニ ン グプロ クタ リン グ 制度が 設け られ て いる特 徴が あっ た 。臨床 現
場に直 接指 導医 が 来て指 導す る 初 期 1 6 例に加 え、 連続 2 5 例のプ ロク タリ ン グ期
間が設 けら れて い るのが 特徴 であ っ た 。  
第 3 章で は、 日本 におけ る プ ロク タ リング 制度 が安 全 な経カ テー テル 大 動脈弁
導 入 に 及 ぼ す 影 響 を 多 施 設 共 同 レ ジ ス ト リ ー で あ る O CE AN -TAV I の デ ー タ ベ ー
スを用 いて 解析 し た 。2 0 13 年 1 0 月か ら 2 0 15 年 8 月ま で の観察 期間 で、全 国 9 施
設で前 向き に全 例 登録さ れた 7 4 9 例を対象 とし た 。 経 大腿動 脈ア プロ ー チは 6 0 8
例、経 心尖 部ア プ ローチ は 1 4 1 例で あり、 使用 され た 弁は S a p ie n  XT で ある。 一
次評価 項目 は、3 0 日の死 亡、心筋 /脳 梗塞及 び手 技関 連 合併症 から なる 早 期安全 性
複合エ ンド ポイ ン ト とし た。 プロ ク タリン グ期 間 前 後 での治 療成 績に つ いて患 者
背景を 調整 して 比 較した 結果 、 特 に 大腿動 脈ア プロ ー チ にお いて 初期 の 有害事 象
が 少 な く 、 プ ロ ク タ リ ン グ 期 間 中 と 独 立 後 で 治 療 成 績 に 差 は な か っ た （ 1 6 .8 %  
vs . 1 3 . 1% ,  p  = 0 . 2 8 3）。一方 、心 尖部 アプ ローチ にお いて は プロク タリ ング 期 間中に
有害事 象が 多く 認 められ たが（ 3 7 . 9 %  vs . 2 1 . 3% , p =0 . 0 31）、各施設 1 7 例 以降 、有害
事象は 顕著 に減 少 し、欧米 と同 等の 臨床成 績で あっ た 。3 0 日死 亡率 は 、大腿動 脈
アプロ ーチ では 0 %であっ た 。ま た 、手 技時間 はプ ロク タ リング 期間 後で は 両アプ
ローチ とも 有意 に 短くな った 。以 上 から日 本 で のプ ロ クタリ ング 制度 は 導入期 の
有害事 象を 抑え 、 安全な 導入 に 有 効 に機能 した と考 え られた 。日 本初 の 試みで あ
るスク リー ニン グ プロク タリ ング 制 度は、 導入 初期 に おける 経皮 的大 動 脈弁植 え
込み術 を行 う適 切 な症例 選択 に寄 与 し、ま た、 外部 の 専門家 のア ドバ イ スを踏 ま




検討で き、 経験 が 少ない こと を補 う 効果が ある と 考 え られた 。  
第 4 章で は、 日本 での狭 小弁 輪患 者 に対す る経 カテ ー テル弁 を用 いた 治 療で 多
く行わ れる 、低 充 満拡張 と必 要時 の 後拡張 が弁 機能 に 及ぼす 影響 につ い て、患 者
実形状 の大 動脈 弁 モデル を開 発し 、 拍動循 環シ ミュ レ ータを 用い て検 証 した。 低
充満拡 張方 法は 耐 久性の デー タが な く、製 造販 売企 業 は推奨 して おら ず ガイド ラ
インへ の記 載も な い 。ま た -3 c c 以下 の低充 満は 初期 の OCE AN レジ スト リ ーでも
2 例のみで あり 、 臨床デ ータ が不 足 してい る。 そこ で 、低充 満拡 張 し た 際の弁 尖
の開閉 挙動 、後 拡 張によ る弁 輪と 弁 ステン トフ レー ム と の非 圧着 面積 の 減少率 を
Mic r o  CT を用い て 検証し た。 済生 会 横浜市 東部 病院 で 2 01 4 年 2 月から 2 0 1 5 年 9
月に治 療さ れた 5 3 例の中で 、同 植 え込み 法で 治療 さ れた弁 輪破 裂ハ イ リスク の
83 歳の 患者 を選 択 した。本研 究は、済 生会横 浜市 東部 病 院 およ び早 稲田 大 学の倫
理委員 会の 承認 を 得て行 った 。 術 前 CT の拡張 期の Di c o m デー タを 用い 、 光造形
機を用 いて 患者 実 形状 の 内腔 型を 作 製した 。血 管壁 モデ ルの最 大弾 性率 を 3 . 6± 0 . 1  
MP a、石灰 化部 分の 最大弾 性率 をヒ ト 文献値 の 1 2 . 6± 4 .7  MP a となる よう に シリコ
ーンを 用い て作 製 した。 モデ ル内 外 の圧力 差を 拡張 期 0  mmH g， 収縮期 1 0  mmHg
に調整 可能 な機 構 を開発 する こと で 、 拍動 血流 ・血 圧 に 伴う 弁輪 断面 積 の変化 を
臨 床 で の 患 者 に 合 わ せ る こ と を 実 現 し た 。 開 発 し た 大 動 脈 弁 モ デ ル に S a p i en XT 
23 mm を 留置 し、弁 留置前・後の 断面 積 が患者 と合 うこ と を確認 した 。また 、半径
方向に 9 3 %縮小 さ せた弁 モデ ルを 作 製し、 -3 c c や -2 cc の低充 満留 置方 法 が弁機 能
に及ぼ す影 響を 検 証した 。そ の結 果 、低充 満留 置に お いて、 拡張 容量 が 規定値 と
比較し て -2 c c  まで は血行 動態 に影 響 を及ぼ さな いが 、-3 cc では 有効 弁口 面 積 が顕
著に低 下し 、心 拍 出量 の 顕著 な低 下 を引き 起こ すこ と が明ら かと なっ た 。さら に
低充満 留置 では 、 弁閉鎖 時の 弁尖 に 歪みや 反転 が生 じ 、耐久 性に 懸念 が あるこ と
が示唆 され た。 ま た、後 拡張 をし た 後も石 灰化 があ る 弁輪側 の非 圧着 面 積はほ と
んど変 わら ず 、 対 側の石 灰化 のな い 弁輪部 分が 拡張 さ れて、 非圧 着 面 積 の減少 に
つなが るこ とが わ かった 。本 研究 か ら、患 者実 形状 モ デルを 用い た拍 動 循環シ ミ
ュレー タに よる 評 価研究 によ り 、 低 充満拡 張留 置の 効 果と限 界点 を明 確 にでき 、
バルー ン拡 張型 経 皮的大 動脈 弁 を 適 正に使 用す る指 針 を得る こと がで き た。  
第 5 章で は、 研究 成果を 総括 し、 今 後の展 望を 述べ た 。先進 的治 療機 器 承認時
の付帯 条件 の効 果 の検証 に関 する 研 究はほ とん どな く 、本研 究で 実施 し たプロ ク
ター制 度の 実臨 床 での 評 価研 究は 、 今後の 新医 療機 器 導入際 に参 考と な る もと 考
えられ る。 本研 究 で開発 した 患者 実 形状大 動脈 弁モ デ ルを用 いた 拍動 循 環実験 シ
ステム は、 新医 療 機器 の F i r s t - i n -ma n を行う 前の 安全 評価、 前向 き の 臨 床試験 デ
ザイン を組 む際 の 収集す べき S u r r o ga t e  e nd p o i n t  の設 定 に活用 が期 待で き る と考
えられ た。 さら に 、認可 後に おい て は、ガ イド ライ ン に記載 のな い挑 戦 的な手 技
の効果 と限 界の 評 価 、低 頻度 の解 剖 を有す る症 例の テ ーラー メー ド治 療 の術前 評
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